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Arvoisa asiakas

Onneksi olkoon! Olet hankkinut huippulaadukkaan, edistyneinta vaakateknologiaa
edustavan A&D-terveysvaa'an. Tama laite on helppokayttdinen ja tarkka, ja se
auttaa paivittaisissa mittauksissa.

Suosittelemme, etta luet n@ma ohjeet huolellisesti Iapi ennen laitteen kayttamista.

Yhdenmukaisuus EU-direktiivin kanssa

A&D Company, Limited vakuuttaa, ettd tdma UC-352BLE-tyyppinen radiolaite
tayttaa direktiivin 2014/53/EU ja Yhdistyneen kuningaskunnan sahkdlaitteiden
(turvallisuus) sdanndsten 2016 vaatimukset. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
ja UKCA-tiedoksianto I6ytyvat kokonaisuudessaan seuraavasta
internetosoitteesta:

https://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html
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Aloitusohjeet

Valmistelu

Asenna paristot.

Muodosta laitepari vastaanottavan
laitteen kanssa.

Aseta mittayksikko.

Astu vaa'alle.

Varmista, etta né}/tbssé nakyy
«lZ LD s Ty

vuorotellen “5% £ ja “gf F”.

Astu pois vaa'alta.

Tarkista paino.

0 Tieto lahetetaan mobiililaitteeseesi.

e Jos vastaanottavaa laitetta ei I0ydy, tulos
tallentuu vaakaan.
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Turvallisuusohjeet

Seuraavien ohjeiden tarkoituksena on varmistaa, ettei laitteen kaytosta aiheudu
sinulle tai muille henkildille haittaa tai vammoja. Lue nama ohjeet huolellisesti ja
varmista, etta kaytat tuotetta oikein.

AVaara Tama symboli merkitsee “valitdnta vaaraa, josta voi seurata

kuolema tai vakava loukkaantuminen”.

/N Varoitus | Tama symboli merkitsee “kuoleman tai vakavan loukkaantumisen vaaraa”.

AHuomio

Tama symboli merkitsee “loukkaantumisen tai omaisuusvahingon
”
vaaraa .

Kayttoa koskevat varotoimet

A\Varoitus

Al luota itsediagnosointiin, kun suunnittelet painonpudotusta tai liikuntahoitoa. Noudata
|&4akarin tai asiantuntijan antamia ohjeita.

Ala astu vaa'an reunojen péaalle tai hyppaa vaa'alle. Tasté voi seurata kaatuminen ja
loukkaantuminen. Vaakaan kohdistuva isku voi lisaksi vahingoittaa sita.

Ala kéyta vaakaa epatasaisen alustan paalla. Tama voi vahingoittaa vaakaa. Liséksi
vaaka ei pysty mittaamaan painoasi oikein.

Ala kayta vaakaa liukkaan alustan paalla tai astu sen paalle, kun jalkasi ovat marét. Tasté voi
seurata liukastuminen ja loukkaantuminen. Lisaksi vaaka ei pysty mittaamaan painoasi oikein.

AHuomio

oodod

O

Al4 aseta vaakaa sellaiseen paikkaan, jossa se altistuu runsaalle kosteudelle tai vedelle,
kuten esimerkiksi kylpyhuoneeseen; paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle;
ilmastointilaitteen ulostuloaukon lahelle; tai avotulen lahelle. Tallaisessa paikassa
vaa’assa voi esiintya toimintahairioita.

Tama vaaka on tarkoitettu vain kehonpainon mittaamiseen.

Tama vaaka on tarkkuusmittauslaite. Al pudota vaakaa tai altista sita tarinalle tai iskuille.
Ala pura, korjaa tai muokkaa vaakaa. Tésta voi seurata laitevika tai loukkaantuminen.
Vammaisia ja toimintarajoitteisia henkiloita tulee avustaa tdman vaa'an kaytdssa. Jos nain
ei toimita, seurauksena voi olla vaakaa kayttavan henkilén kaatuminen ja
loukkaantuminen.

Kun asennat laitteeseen paristot, varmista, ettd + (positiivinen) ja — (negatiivinen) -navat
tulevat oikein pain. Jos paristot asennetaan vaarin, seurauksena voi olla paristojen
ylikuumentuminen, vuotaminen tai hajoaminen, mika voi vahingoittaa vaakaa tai aiheuttaa
loukkaantumisen.

Tama vaaka on tarkoitettu henkilokohtaiseen kayttoon.
Sailyta vaakaa poissa lasten ulottuvilta.

Al sailytd vaakaa pystyasennossa. Jos vakaa on jostain syystéa sailytettava
pystyasennossa, varmista, etta se ei paase kaatumaan.

Ala aseta mitéan esineitd vaa'an paalle sailytyksen aikana.

Jos vaakaa kayttaa tarttuvaa tautia sairastava henkild, puhdista se ennen kuin muut
kayttavat sita. (Puhdistusohjeet I0ydat kohdasta “Vaa'an huoltaminen”.)

Kayta vaakaa vain tasaisen ja kovan alustan paalla tarkkojen mittaustulosten
varmistamiseksi. Ala kayta vaakaa maton tai pehmean alusta paalla.
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Langaton yhteystoiminto

Tassé vaa'assa on langaton Bluetooth®-yhteys tiedonsiirtoon vastaanottavan
laitteen kanssa. Kun painon mittaus on suoritettu, vaaka lahettda saadun tuloksen
automaattisesti vastaanottavaan laitteeseen.

Bluetooth®-viestintateknologia mahdollistaa langattoman tiedonsiirron laitteiden
valilla. Bluetooth®-merkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtion omistamia
rekisteroityja tavaramerkkeja, ja A&D kayttda naitd merkkeja lisenssin alaisena.
Muut tuotemerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastaanottava laite

Tiedot vastaanottavaksi laitteeksi sopii mika tahansa tietokone, alypuhelin tai muu laite, josta
voi muodostaa Bluetooth®-yhteyden vaakaan. Tarvittavan sovelluksen voit ladata Applen tai
Googlen sovelluskaupasta.

Langattomia toimintoja koskevat varotoimet

A\Varoitus

O Ala kayta paikoissa, joissa langattomat yhteydet ovat kiellettyja, kuten lentokoneissa tai
sairaaloissa. Vaa'alla saattaa olla haitallinen vaikutus sahkélaitteisiin tai Iaakinnallisiin
sahkolaitteisiin.

AHuomio
0 Jos taman vaa'an tiedonsiirtotoimintoa kaytetaan 2,4 GHz:n taajuusalueella tietoa
siirtdvan laitteen lahelld, molempien laitteiden tiedonsiirtonopeus voi hidastua. Ala kayta
tiedonsiirtotoimintoa mikroaaltouunin lahella, silla se voi aiheuttaa magneettikentan,

staattista sahkoa tai radiotaajuushairidita. (Tallaisessa ymparistdssa tietojen lahettdminen
saattaa epaonnistua.)

*

A&D Company, Limited ei ole milldan tavoin vastuussa mistaan tdman tuotteen
kayton aikana ilmenevasta viallisesta toiminnasta, tietojen menetyksesta tai
muista vastaavista hairidistd seuraavista vahingoista.

Emme voi taata, ettd tdman tuotteen pystyy yhdistdamaan kaikkiin
Bluetooth®-yhteensopiviin laitteisiin.

Tarvikkeet

Jos jonkin seuraavista tarvikkeista puuttuu tai se on vahingoittunut, ota yhteys
laitteen jalleenmyyjaan tai A&D-huoltotiimiin.

0O Ohjekirja: 1 kappale
0  Alkaliparisto: 4 kappaletta
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Laitteen osat

Vaaka

Paristolokero

Valintakytkin

Nayttoosio
Bluetooth®
-) W) W) W) - -yhteyden
Vakaan tilan symboli o. '. '. '.. '. 'ea symboli
i - ol o ‘e e
Paristojen varaustason &L,:L,; ‘,5-,;,‘,&5
ilmaisin —— Mittayksikko
Nayton symbolit
Symboli Nimi Kuvaus

O Vakaan tilan svmboli Tama symboli ilmaisee, etta
y mittausnaytto on vakaassa tilassa.
WAA | pyristojen varaustason Tavanomaisen varauksen ilmaisin, jossa
' /| ilmaisin nakyy paristojen tarkka varaus.
\
(A | Ahaisen paristovarauksen Jos naet tdman symbolin, vaihda kaikki
(A& |ilmaisin (vilkkuu) nelja paristoa uusiin.

9 Bluetooth®-yhteyden symboli
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Paristojen asentaminen ja vaihtaminen

1.

Avaa paristolokeron kansi vaa'an pohjasta.

Asenna lokeroon nelja uutta AAA-paristoa
siten, etta paristojen positiiviset (+) ja
negatiiviset (—) navat tulevat lokerossa nakyvia
vastaavia merkintdja vasten.

Sulje paristolokeron kansi.

AHuomio

OO

Oo0ooo

O

Varmista, etta jokaisen pariston positiivinen (+) ja negatiivinen (=) napa tulee lokerossa
nakyvia vastaavia merkintoja vasten.

Jos paristot asennetaan vaarin, ne saattavat alkaa vuotaa.

Kun symboli A& tulee laitteen nayttoon, vaihda kaikki nelja paristoa uusiin.

Ala kéyta uusia ja vanhoja paristoja sekaisin. Tdma voi vahingoittaa vaakaa ja lyhentaa
paristojen kayttoikaa.

Ké&yta aina vain AAA-kokoisia alkaliparistoja. Al kayta mink&an muun tyyppisia paristoja.
Ala koskaan kayté tissa vaa'assa ladattavia paristoja.

Paristojen kayttoika riippuu ympariston lampdtilasta, paristojen tyypista ja vaa'an kaytosta.
Laitteet mukana toimitettavat paristot on tarkoitettu sen toimintojen tarkastamiseen, ja
niiden kayttoika voi olla lyhyt.

Jos et kayta vaakaa pitkaan aikaan, poista paristot laitteen paristolokerosta. Jos vaakaa

sailytetaan paristot asennettuina, paristoista voi vuotaa nestetta, mika voi vahingoittaa
vaakaa.

Automaattinen sammutustoiminto

Vaa'assa on “Automaattinen sammutus” -toiminto. Kun mittaustulos on ollut naytéssa 60
sekunnin ajan, vaaka kytkeytyy automaattisesti pois paalta.
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Laiteparin muodostaminen vastaanottimen kanssa

Jotta voit Iahettaa vaa'asta tietoja vastaanottavaan laitteeseen Bluetooth®-yhteyden avulla,
vaaka on tunnistettava vastaanottavassa laitteessa. Tama tapahtuu muodostamalla
vastaanottimen ja vaa'an valille niin kutsuttu laitepari. Kun laitepari on muodostettu, vaaka
l&hettdd mittaustulokset automaattisesti siihen kuuluvaan vastaanottavaan laitteeseen aina,
kun teet mittauksen ja vastaanottava laite pystyy vastaanottamaan tiedonsiirtoja.

Tarkista laiteparin muodostamisohjeet vastaanottavan laitteen kayttdohjeista ja maarita
siihen laiteparin mahdollistavat asetukset. Jos vastaanottavassa laitteessa on ohjattu
laiteparin muodostamistoiminto, muodosta laitepari sen avulla. Aseta vastaanottava laite ja
vaaka mahdollisimman lahelle toisiaan laiteparin muodostamista varten.

Lisatietoja I6ydat kohdasta "Paristojen asentaminen ja

1. Asenna vaakaan nelja AAA-kokoista alkaliparistoa.
vaihtaminen". ’

2. Varmista, ettd vaaka on kytketty pois paalta. Paina sitten
pohjassa olevaa valintakytkinta ja pida se painettuna. )
Valintakytkimen ollessa painettuna naytéssa néakyy koodi “F'y”.

3. Kun naet koodin “F'y”, vapauta pohjan valintakytkin. D Piip
0 Bluetooth®-yhteyden symboli ® vilkkuu naytossa.
0 Vaaka on nyt nékyvissa vastaanottavassa laitteessa. - )

0O Jos haluat peruuttaa laiteparin muodostamisen,
paina valintakytkintd, kun naytdssa nakyy koodi

ol _»
o

4. Aloita laiteparin muodostus vastaanottavassa laitteessa.

O Noudata vastaanottavan laitteen antamia laiteparin
muodostamisohjeita ja etsi ja valitse vaaka ja D Piio pii
muodosta sitten laitepari. p-p P i

_ 00

A’

[\
™

5. Varmista, ettd vaa'an naytdssa nakyy teksti “F . -

Kun vaa'an ja vastaanottavan laitteen valille on muodostettu laitepari,
sita ei tarvitse muodostaa uudelleen paristojen vaihtamisen jalkeen.

Laiteparin muodostamista koskevat huomiot

0O Kytke muut Bluetooth®-yhteytta kéyttavat laitteet pois paéalta laiteparin muodostamisen
ajaksi.

1 Jos mittaustietojen lahettdminen ei onnistu, yritd muodostaa laitepari uudelleen.

1 Kun laitepari on muodostettu, kaikki tiedonsiirrot tehddan automaattisesti aina, kun
vastaanottava laite on tietojen vastaanottamiseen vaadittavassa tilassa.

1 On epatodennakoistd, etta vaaka aiheuttaa radiotaajuushairiéita toisissa langatonta
tiedonsiirtoa kayttavissa laitteissa. Jos niin kuitenkin kay, siirrd vaaka toiseen paikkaan tai
keskeyta vaa'an kaytto valittomasti.
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Mittayksikon asettaminen

1. Varmista, ettad vaaka on kytketty pois paalta. Paina sitten
valintakytkinta vaa'an pohjassa.

2. Valitse valintakytkintd painamalla haluamasi
mittayksikko.
0O Mittayksikkd vaihtuu jokaisella valintakytkimen
painalluksella.

0 Kun olet valinnut mittayksikon, odota kolmen
sekunnin ajan.

3. Varmista, ettd vaa'an naytdssa nakyy teksti “F "
O Asetukset on nyt tallennettu.

0 Kun laite on ollut kayttamattdmana kolmen sekunnin
ajan, sen jarjestelma vahvistaa mittayksikdn valinnan
kahdella piippauksella, naytéssé nékyy teksti “fF 7" ja
vaaka kytkeytyy pois paalta.

Huomautus: Mittayksikdn vaihtaminen poistaa kaikki vaa'an
muistiin tallennetut mittaustulokset. Varmista,
etta olet siirtanyt ne mobiililaitteeseesi ennen
kuin vaihdat mittayksikon.
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Painon mittaaminen

varovasti vaa'alle.
0 Painon mittaaminen alkaa heti, kun astut vaa'alle.

0  Mittaamisen aikana naytdssa nakyy edistymispalkki.
Seiso suorassa ja yrita olla likkumatta mittauksen

1. Varmista, ettad vaaka on kytketty pois paalta. Astu sitten ‘ ’

aikana.
D Piip
2. Kun kuulet kolme piippausta ja naytéssa nakyy D Piip piip piip

vuorotellen tekstit “5; £ ™ ja “5F F”, astu pois vaa'alta. Y
0O  Kaikki ndyton merkit tulevat nakyviin, kun astut pois - JCCr

vaa'an paalta. =
0 Ala koske vaakaan, kun kaikki merkit ovat nakyvissa. Jos

kosket vaakaan, mittausprosessi voi epaonnistua.

0 Jos et astu pois vaa'alta, vaaka piippaa kahden sekunnin
valein.

0 Kahden minuutin jalkeen vaaka kytkeytyy automaattisesti
pois paalta.

3. Tarkista mittauksen tulos.

0 Jos vastaanottava laite on tietojen vastaanottamiseen
vaadittavassa tilassa, mittaustulos lahetetaan siihen
automaattisesti. ‘ S B Ty 1T

0 Jos vaakaa ei ole yhdistetty laiteparin avulla mihinkaan IL L
vastaanottavaan laitteeseen, mittaustulos tallentuu vaa'an
muistiin. (Katso kohta “Valiaikaisesti tallennettujen tietojen
lahettdminen”.)

0O Vaa'an muistiin tallennettuja tietoja ei voi tarkastella sen naytdssa.
Nahdaksesi muistiin tallennetut tiedot sinun on siirrettava ne
mobiililaitteeseesi ja katsottava tiedot A&D Connect
-sovelluksessa.

0O Vaaka kytkeytyy automaattisesti pois paalta, kun mittaustulos on
ollut naytdssa 60 sekunnin ajan.

0O Jos painat vaakaa jalallasi mittaustuloksen ollessa nakyvissa,
vaaka kytkeytyy pois paalta.
O Voit lisaksi kytkea vaa'an pois paalta valintakytkinta painamalla.

-
-,
g
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Muut toiminnot

Valiaikaisesti tallennettujen tietojen lahettaminen

Jos mittaustuloksia ei voida I&hettda vastaanottavaan laitteeseen, vaa'an
sisdanrakennettuun muistiin voi tallentaa valiaikaisesti yhteensa 90 tulosta. Kun
vaaka pystyy lahettdmaan tietoja vastaanottavaan laitteeseen, se lahettaa samalla
kertaa kaikki muistiin tallennetut mittaustulokset. Kun vaa‘an muistiin on tallennettu
90 tulosta, seuraavan mittauksen yhteydessa muistista poistetaan vanhin
mittaustulos ja uusin tulos tallennetaan sen tilalle.

0O Vaa'an muistiin tallennettuja tietoja ei voi tarkastella sen naytossa.
O Valiaikaisesti tallennettavan tiedon maara voi vaihdella laitesovelluksen mukaan.

Bluetooth®-yhteys

Tassa laitteessa on langattoman yhteyden mahdollistava Bluetooth®-toiminto, jolla
voi muodostaa yhteyden seuraaviin Bluetooth®-laitteisiin.

¢ iOS, Android
e Sovellukset tai laitteet, jotka ovat yhteensopivia
Bluetooth LE -version kanssa.

Ajantasainen yhteensopivuusluettelo 16ytyy sivulta
https://link.aandd.jp/app_Healthcare EN

Jokaisessa laitteessa on oltava sovellus, jonka avulla tiedot
vastaanotetaan. Katso yhteystavat kunkin laitteen kayttdohjeesta.

9 Bluetooth® Bluetooth®-laitteissa on Bluetooth®-logomerkki.
@ Continua- Continua-sertifioiduissa laitteissa on Continua-logomerkki.
CERTIFIED

Voit muodostaa yhteyden mobiililaitteeseesi lataamalla ja asentamalla
"A&D Connect Healthcare” -sovelluksen seuraavasta URL-osoitteesta tai
QR-koodista:

Muodosta yhteys noudattamalla sovelluksen ohjeita.

EI_;"PEI EIEEAEE
# Download on the GETITON =
@& App Store ﬁ?ﬁ ® Google Play %&E

https://link.aandd.jp/app_downloadlink_1 https://link.aandd.jp/app_downloadlink_2
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Hyvan yhteyden varmistaminen

a

Muodosta yhteys paikassa, jossa laitteiden valillda on hyva nakdyhteys. Mita
enemman laitteiden valissa on rakennelmia tai muita esteita, sita lahempana
toisiaan laitteiden on oltava. Jos laitteiden valissa on terasbetonia, yhteytta ei
valttamatta pystytd muodostamaan.

Ala kayta Bluetooth®-yhteyttd langattoman LAN-laitteen tai muiden
langattomien laitteiden I&heisyydessa, radioaaltoja sateilevien laitteiden kuten
mikroaaltouunien l&heisyydessa, runsaasti esteitd sisaltavissa paikoissa tai
muissa paikoissa, joissa signaali on heikko. Jos yhteytta kaytetdan tallaisissa
olosuhteissa, tiedonsiirtoyhteys saattaa katkeilla tai olla erittdin hidas ja siina
voi esiintya virheita.

Yhteyden kayttaminen langattoman IEEE802.11g/b/n LAN-laitteen I&hella voi
aiheuttaa hairioita, jotka saattavat heikentaa yhteysnopeuksia tai estaa
yhteyden muodostamisen.

Kytke tassa tapauksessa kayttamattoman laitteen virransyotto pois paalta tai
kayta laitetta toisessa paikassa.

Jos vaaka ei toimi normaalilla tavalla langatonta signaalia tai lahetysta
lahettavan aseman lahella, kayta sitd muussa paikassa.

AHuomio

1 Vaaka ja vastaanottava laite saavat olla enintdan noin 10 metrin paassa toisistaan. Mita

enemman ymparistdssa on yhteytta haittaavia tekijoita, sitd lahempana toisiaan laitteiden
on oltava. Kun mittaus on suoritettu, varmista aina, etta laitteet ovat riittavan lahella
toisiaan.

Aika-asetukset

Vaa'assa on sisdanrakennettu kello. Mittaustuloksiin liitetdan aina myos
mittausajankohdan paivamaara ja kellonaika. Vaa'an jarjestelma synkronoi siihen
kuuluvan kellonajan mobiililaitteesi kellon kanssa.

Sinun ei siis tarvitse maarittda vaakaan oikeaa kellonaikaa.
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Tekniset tiedot

Malli UC-352BLE
Enimmaiskuorma 200 kg /450 Ib
Nayttotarkkuus 0,1 kg (0—100 kg)

0,2 kg (100-200 kg)
0,2 Ib (0-220 Ib)
0,5 Ib (220-450 Ib)

Langaton tiedonsiirto Bluetooth® Ver.5.1LE WSP
Taajuuskaista: 2 402 MHz-2 480 MHz
Maksimaalinen radiotaajuuden lahtéteho: <10 dBm
Modulaatio:GFSK
Tiedonsiirtoetaisyys: noin 10 m (ymparistotekijat
lyhentavat tata etaisyytta)
Parikytketyt laitteet: 1 laite

Asetukset Mittayksikko: kg tai Ib
Virtalahde Nelja AAA-kokoista alkaliparistoa
Paristojen kayttoika Noin 1 vuosi

(Oletuksena kaksi mittausta paivassa, alkaliparistot.)
Mitat 300 mm (11,8") (L) x 300 mm (11,8") (S) x 31 mm (1,2") (K)
Paino Noin 2,1 kg (4,7 Ib) sisaltden paristot
Tarvikkeet Ohjekirja (1), AAA-alkaliparistot (4)

Laitteen valmistaja varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen teknisia tietoja
milloin tahansa ilman etukateisilmoitusta eikd mahdollisten muutosten nojalla voi
esittda mitdan valmistajaan kohdistuvia vaatimuksia.
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Vaa'an huoltaminen

0O Jos vaaka likaantuu, kostuta liina vedella ja miedolla puhdistusaineella, purista
se huolellisesti ja pyyhi laitteen pinnat puhtaiksi.
Kun olet pyyhkinyt pinnat puhtaiksi, kuivaa ne pehmealla ja kuivalla liinalla.

0 Ala koskaan puhdista vaakaa alkoholilla, bentseenilld, tinnerilla tai milldan
muilla voimakkailla kemikaaleilla.

0O Jos et kayta vaakaa pitkaan aikaan, poista paristot laitteen paristolokerosta.

Ennen kuin otat meihin yhteytta

Ongelma Syy / ratkaisu
Naytéssa nakyy koodi “F”. Enimmaiskuorma on ylitetty. (200 kg / 450 Ib)
Naytdssa nakyy koodi “F -fI”. | Enimmaiskuorma on ylitetty. (200 kg / 450 Ib)
Naytdssa nakyy koodi “Frr”. | Enimmaiskuorma on ylitetty. (200 kg / 450 Ib)
Naytossa nakyy koodi “F - IfI”. | Yhteysvirhe
Naytdssa nakyy koodi “F - | 7. | Poista paristot ja asenna ne takaisin.

(& nakyy naytossa.
Kun valintakytkinta painetaan,
nayttéon ei ilmesty mitaan.

Poista paristot ja asenna ne takaisin. Jos tama ei
auta, vaihda tilalle uudet AAA-paristot.

Aseta vaaka tasaiselle alustalle.

Mittauksen tulos eroaa

huomattavasti odotetusta. Poista mahdolliset vaa'an pohjaa koskettavat

vierasesineet.

Jos et 16yda ja/tai osaa korjata laitteessa olevaa vikaa, ota yhteys laitteen
jalleenmyyjaan tai A&D-huoltotiimiin. A&D-huoltotiimi tukee valtuutettuja
jalleenmyyjia ja toimittaa niille teknisia ohjeita, varaosia ja laitteita.
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A&D Company, Limited
1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken 364-8585 Japan
Telephone: [81] (48) 593-1111 Fax: [81] (48) 593-1119

A&D INSTRUMENTS LIMITED

Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire, OX14 1DY,
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